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Kit diagnastico &=
® Panvo-Corona

Exclusivamente uso veterinario
h Consulte al médico veterinario
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Instrucciones de utilizacién

El kit de diagndstico URANOTEST PARVO-CORONA esta basado en la técnica inmuno-
cromatografica y esta disefiado para la deteccion cualitativa de antigeno de Parvovirus
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y una para la deteccion de coronavirus, Cada zona consta de un pocillo redondeado
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5 - Prospecto con instrucciones de uso.
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Zakladni princip

Navod k pouziti

Diagnosticka sada URANOTEST PARVO-CORONA je zalozena na imunochromato-graficke
metodé a je vytvotena pro kvalitativni psiho Parvoviru (CPV) a psiho Coronaviru (CCV) z trusu
Test ma dvojitou strukturu. Obsahuje dva jednotlive testy: pasek pro detekei antigentt CPV a
pasek pro detekel antigent CCV. Kazdy test se sklada nékolika prekryvajicich se membran. Na
jednée z membran jsou testovact (T) a kontrolni (C) earky. Carky nejsou vidét, dokud neni nanesen
vzorek. Po naneseni vzorku na uréené misto za¢ina dochazet k migraci skrze membrany za
pomoci kapilarity. Pokud je vysledek negativni, objevi se jedna fialova ¢arka v oblasti C, ktera je
ozna¢ovana jako kontrolni. Ta se objevi vzdy, aby potvrdila, Ze test byl proveden spravné. Pokud
je vysledek pozitivni, kromé &arky v oblasti C se objevi jesté druha v oblasti T (testovaci).

Dodévané materialy (obsah baleni)

1 - Dvojita testovaci zafizeni jednotlivé balena v aluminiovych saécich
2 — Lahvigky s tlumicim roztokem pro zfedéni vzorku

3 = Tampony k odbéru vzorku,

4 - Jednorézove pipety.

5 —Navod k pouziti

Upozornéni

1= Uréeno pouze k veterinarnimu pouziti.

2 — PHi manipulaci se vzorky pouzivejte jednorézoveé rukavice. Se vdemi vzorky by mélo byt
zachazeno jako s potencialné infekénimi. Po pouziti si umyjte a vydesinfikujte ruce. Zabrante
vytvofeni aerosolu pii nanaseni vzorku

3 - K ziskani dobrych vysledki je potteba ziskat spravny objem vzorku

4 - Zafizeni otevirejte az pred pouzitim

5 - V&echna ¢inidla musi byt pfed provedenim testu v pokojove teploté.

6 — Nepouzivejte, pokud je sacek poskozeny.

7 — Nepouzivejte opakované.

8 — Nepouzivejte ¢inidla po vyprseni expiraéni doby.

9 - Kvalita kazdeého jednotliveho komponentu bylo individualné posuzovana pro kazdou SarZi
Nekombinujte komponenty a ¢inidla z baleni s raznym ¢&islem Sarze,

Skladovani a stabilita

Sada musi byt skladovana pfi teplotéach mezi 2 a 30°C. Pii téchto teplotach Ize zaru¢it stabilitu az
do data expirace, ktere je uvedeno na krabi¢ce a na kazdém jednotlivém sacku

Sada byla vytvotena pro skladovani pii pokojove teploté, ale muaze byt skladovana i v lednici. Je
doporué¢eno i skladovat pfi pokojove teploté, aby se predeslo ¢ekani na ohiati ¢inidel na
pokojovou teplotu.

NEZMRAZUJTE. Nevystavujte piimému sluneénimu svitu

Odbér vzorku

Vzorek muze byt odebran pfimo z rektalniho otvoru pomoci pfilozenych tampont. Dostateéné
MNoZstvi pro spravny test je ukazané na obrazku (viz obrdzek 1). Viozte tampon do lahvicky s
fedidlem a zmacknéte jej proti sténé k uvolnéne vzorku, ktery by mohl obsahovat virus.
Protfepte lahvicku k zajisténi dobré homogenizace

1 - Vyjméte testovaci zafizeni ze sa¢ku a umistéte ho na rovny a suchy povrch.

2 - Pomoci dodavané plastové pipety naneste 4 kapky piipraveneho vzorku do kulateho
okénka na vzorek u testu na CCV (viz obrdzek 2).

3 - Stejny postup aplikujte u testu na CPV.

4 - Jakmile test zapoéne pracovat, budete pozorovat migraci vzorku skrze vysledkoveé okeénko.
Pokud migrace neza¢ne do jedné minuty, pridejte jesté jednu kapku ziedéneho vzorku

5 - Po 510 minutach odettéte vysledky. Barevne ¢arky, které se objevi po 20 minutach, nemaji
diagnostickou vahu a mély by byt ignorovany.

Interpretace vysledki

1 - Negativni vysledek
Objevila se pouze jedna ¢arka v oblasti C u testu na Parvovirus i u testu na Coronavirus, Tato
¢arka by se méla vzdy objevit c 1

2 - Pozitivni vysledek na Parvovirus a Coronavirus souéasné
Objevily se dvé €arky v obou okynkéch s vysledky. Test je pozitivni na Parvovirus pokud se objevi
dvé &arky (v oblasti T i C). Podle stejného znageni je pozitivni i test na Coronavirus, kdy se objevi
dveé ¢arky. Bez ohledu na to, ktery vysledek se objevi prvni, je test pozitivni,
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3 - Pozitivni vwsledek na Parvovirus
Objevily se dvé ¢arky v okénku testu na Parvovirus — v oblasti C i T, zatimco v okénku testu na
Coronavirus se objevila pouze ¢arka v oblasti C
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"

4 - Positivni vysledek na Coronavirus
Objevily se dvé ¢arky v okénku testu na Coronavirus - v oblasti C i T, zatimco v okénku testu na
Parvovirus se objevila pouze ¢arka v oblasti C.

ﬂn
o

5 - Neplatny vysledek
Test je neplatny, pokud se v kontrolni oblasti C neobjevi ¢arka, i kdyz se ¢arka objevi v testovaci

oblasti T. Miize to byt zplisolbeno nespravnym pouzitim nebo udrzbou. —

Technické omezeni

| presto, ze diagnosticka sada URANOTEST PARVO-CORONA prokazuje vysokou citlivost a
specifitu, nelze vylouéit nizkou pravdépodobnost falesné pozitivnich ¢i negativnich vysledka.
Jako u kazdé laboratorni procedury nemuze byt koneéna klinickd diagnoza vyvozena z
vysledku testu. Musi byt zalozena na souboru klinickych a laboratornich procedur. Pokud se
vyskytne pochybnost, opakujte teste anebo porovnejte s ostatnimi diagnostickymi metodami
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3 - Todas las muestras debben ser manipuladas como potencialmente infecciosas. Lavar
y desinfectar las manos después de su manipulacion. Evitar la formacion de aerosoles
cuando se dispensa la muestra.

4 - No abrir o sacar el test de su sobre de aluminio individual hasta el momento en que
Vaya a ser utilizado,

5 - No usar el test si el sobre esta roto o dafiado.

6 - No reutilizar.

7 - Todos los reactivos delben estar a temperatura ambiente antes de realizar el test.

8 - No utilizar una vez transcurrida la fecha de caducidad impresa en la caja y sobre de
aluminio.

9 - La calidad de los componentes del kit ha sido individualmente valorada para cada
lote. No mezclar componentes ni reactivos procedentes de diferentes lotes.

r,é%s X%°Er y%ox 0r)( E Fr r-€zx-r- ex ytr 1%, .
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Conservacion y estabilidad

El kit debe ser conservado a una temperatura entre 2°C y 30°C. Bajo estas condiciones,
se puede garantizar su estabilidad hasta la fecha de caducidad marcada en la cajay en
el sobre individual.

El kit ha sido desarrollado para ser conservado a temperatura ambiente. Aunque
también puede conservarse en el frigorifico, se recomienda hacerlo a temperatura
ambiente para evitar esperas hasta que los reactivos alcancen la temperatura ambiental
adecuada para su utilizacion.

NO CONGELAR. No someter a una exposicion solar directa durante largo tiempo.

Toma de muestras

- Se toma una pequena cantidad de heces (ver dibujo adjunto). Se puede tomar la
muestra directamente de las paredes del ano con la ayuda del hisopo, procurando
tomar la cantidad adecuada para hacer la determinacion.

- Las muestras deben ser analizadas inmediatamente después de su recogida.

Fig. 1
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1 - Tomar las muestras de heces usando el hisopo que se proporciona tal y como se
describe en el apartado anterior.

2 - Introducir el hisopo en el tubo que contiene el tampon diluyente de la muestra.
Mezclar bien durante 10 segundos. Si hay en la muestra particulas gruesas, esperar 1
minuto hasta que sedimenten y tomar la muestra del sobrenadante.

3 - Sacar el test doble del sobre de aluminio y colocarlo en un lugar plano y seco.

4 - Con la ayuda de la pipeta desechable que se proporciona, anadir 4 gotas de la
muestra recién preparada en el pocillo correspondiente a la determinacion de Parvovi-
rus. La muestra debe afnadirse lentamente, gota a gota y de manera exacta.

5 - Repetir el procedimiento anterior afadiendo 4 gotas en el pocillo correspondiente a
la determinacion de Coronavirus.

6 - Cuando el test comienza a funcionar, se apreciara la migracion de la muestra
moviéndose a través de la ventana de resultados situada en el centro del test. Si la
migracion no se ha iniciado pasado 1 minuto, anadir una gota mas de la muestra diluida
contenida en el tubo.

7 - Interpretar los resultados a los 5-10 minutos. Pasados 20 minutos, la interpretacion ya
no resulta valida.

Fig. 2 D

ran

Interpretacion de los resultados

40 B>

1 - Resultado negativo
Presencia de una sola banda (banda control) en la zona C de la ventana de resultados,
tanto en la zona de determinacion de Parvovirus, como en la zona de determinacion de
Coronavirus.

2 - Resultado positivo a Parvovirus y Coronavirus simulténeamente

Presencia de dos bandas de color purpura (T y C) en la ventana de resultados tanto en
la zona de determinacion de Parvovirus, como en la zona de determinacion de Corona-
virus. Sea cual sea la banda que aparezca primero, el resultado se considera positivo.

+ | & ©):
3 - Resultado positivo a Parvovirus

Presencia de dos bandas de color purpura (T y C) en la ventana de resultados de la
zona de determinacion de Parvovirus, y de una sola banda (banda de control C) en la
zona de determinacion de Coronavirus,

.
(O}
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4 - Resultado positivo a Coronavirus
Presencia de una sola banda (oanda de control C) en la zona de determinacion de
Parvovirus y de dos bandas de color purpura (T 'y C) en la ventana de resultados de la
zona de determinacion de Coronavirus,

5 - Resultado invalido
Sila banda C no aparece, el resultado debe considerarse invélido. La causa puede ser
el seguimiento inadecuado de las instrucciones yio la utilizacion de un test deteriorado.

Limitaciones de la técnica

Aunqgue el kit de diagnostico URANOTEST PARVO-CORONA tiene una elevada sensibili-
dad y especificidad, no puede descartarse una pequena incidencia de resultados
falsos positivos 0 negativos. Al igual que con cualquier otro procedimiento laboratorial,
un diagnostico clinico definitivo no delbe basarse tan solo en la realizacion de un test,
sino que ha de ser el conjunto de una serie de hallazgos clinicos y laboratoriales. En
caso de duda, repetir el test ylo contrastar con otros metodos diagnosticos,

El material sobrante o utilizado debe disponerse acorde con la normatividad nacional vigente

Fabricado y Comercializado por: Urano Vet SL
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Technical basis

Instructions for use

The URANOTEST PARVO-CORONA diagnostic kit is based on the immunochromatographic
technique and is designed for the qualitative detection of Canine Parvovirus (CPV) and Canine
Coronavirus (CCV) in faeces.

The test has a double structure; it contains two single tests: a strip for CPV antigen detection and
a strip for CCV antigen detection. Each test consists of several overlapped membranes. On one
of the membranes, there are a test line (T line) and control line (C line). The lines are not visible
before applying the sample. After applying the sample in the appropriate sample well, migration
begins by capillarity action through the membrane. If the result is negative, one purple colour
band appears in the C area. This line, called control line, always appears, as it is a control line
indicating that the test has successfully performed. If the test result is positive, in addition to the
control line, a second line will form in the test area (Test line).

Materials supplied

- Double test devices individually packaged in aluminium pouch.
2 - Tubes with buffer solution for sample dilution.
3 - Swabs for sample collection
4 - Disposable pipettes.
5 - Instructions for use.

Precautions

1 - For veterinary use only.

2 - Wear disposable gloves when handling the samples. Al samples should be treated
as potentially infectious, Wash and disinfect hands after handling. Avoid aerosol formation when
dispensing the sample.

3 - To obtain good results, it is important to add the correct sample volume,

4 - Open the device just before use.

5 - All reagents must be at room temperature before performing the test

6 - Do not use the test if the envelope is damaged or broken

7 - Do not re-use.

8 - Do not use reagents after the expiry date

9 - The quality of each component of the kit has been individually assessed for each batch. Do
not mix components or reagents from kits with different batch numbers.

Preservation and stability

The kit must be stored at a temperature between 2 and 30°C. Under these condiitions, we can
guarantee the stability until the expiry date printed on the box and on the individual pouch.
The kit has been developed to be stored at room temperature. Although it also can be stored in
the refrigerator, we recommend store it at room temperature to avoid the need to wait for
reagents to reach the room temperature,

DO NOT FREEZE. Do not expose to direct sunlight.

Taking samples

1 - Remove the test device from the protective pouch and place it on a flat dry surface.

2 - Using the pipette provided, transfer 4 drops of the recently prepared sample to the round
CCV sample well (see figure 2).

3 - Repeat exactly the same procedure for the CPV test.

4 - When the test begins running, you will observe migration of the sample through the result
window. If migration has not begun 1 minute after sample addition, add one more drop of the
diluted sample.

5 - Read the results within 5-10 minutes. Coloured lines appeared after 20 minutes have not
diagnostic value and should be ignored.

Interpreting results

1 - Negative result
There is one single line (contral line) in the C-zone in the result window, both in the Parvovirus
determination zone and in the Coronavirus determination zone. c 1

2 - Positive result for Parvovirus and Coronavirus simultaneously
Two lines appear on both result windows. The test is positive to Parvovirus when two lines
appear on the result window (T and C line) of the test device. In the same way, the test is
positive to Coronavirus when two lines appear on the result window of the test device.
Whichever line appears first, the result is considered positive. c 1

3 - Positive result for Parvovirus
Two lines appear on the result window of the Parvovirus test device (T and C lines), but only a
single line appears on the result window of Coronavirus test device (C line). c 1

4 - Positive result for Coronavirus
Two lines appear on the result window of the Coronavirus test device (T and C lines), but only
a single line appears on the result window of Parvovirus test device (C line). c 1

5 - Invalid result
The test is invalid if not coloured line appears at the Control area (C) even if a coloured line
appears in the Test area (T). The reason may be due to incorrect handling or using a damaged
test.

Limitations of the technique
Even though the URANOTEST PARVO-CORONA diagnostic kit shows high sensitivity and
specificity, cannot be excluded a low incidence of false positive or negative results. As any
other laboratory procedure, the definitive clinical diagnosis cannot be based only on the test
result. It must be based on an ensemble of clinical and laboratory procedures. If there is any
doubt, repeat the test and/or contrast with other diagnostic methods,

The sample may be collected directly from the rectus using the provided swalb. The sufficient
amount of sample to carry out properly the test is shown in the picture (see figure 1)

Introduce the swab into the tube containing the diluent and press it against the tube walls in
order to release the sample that could contain the virus,
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Principio da técnica

O kit de diagndstico PARVO-CORONA URANO VET € uma técnica imunocromatografica para a
detecgéo qualitativa de antigénio de parvovirus e coronavirus canino em fezes de cdo e gato
O teste consta de um pocinho redondo onde se coloca a amostra, uma linha T (inha de teste)
e uma linha C (linha de controlo). Uma vez aplicada a amostra no pocinho redondo, comeca a
migracao por capilaridade ao longo da membrana. Se o resultado € negativo aparecera uma
S0 banda de cor purpura na zona C. A banda da zona C aparece sempre, pois trata-se de uma
banda de controlo que indica que o teste se realizou correctamente. Se o resultado € positivo,
aléem da banda C, forma-se uma segunda banda na zona de teste (oanda T),

Materiais fornecidos

1 - Testes duplos embalados em saqueta de aluminio individual
2 - Tubos de recolha de amostras com tampao diluente.

3 - Zaragatoas para recolha de amostras,

4 - Pipetas descartaveis.

5 - Folheto com instrugdes de uso.

Precaucodes

4 - Usando a pipeta descartavel que se fornece, recolher a amostra da mistura de fezes e
diluente que se realizou previamente no tubo. Adicionar 4 gotas no pocinho correspondente
a determinacéo de Parvovirus identificado como CPV Ag, com a ajuda da pipeta descartavel
que se fornece. A amostra deve adicionar-se lentamente, gota-a-gota e de maneira exacta

5 - Repetir o procedimento anterior, adicionando 4 gotas no pocinho correspondente &
determinacéo de Coronavirus identificado como CCV Ag (ver figura 2),

6 - Ouando o teste comeca a funcionar, vé-se a migracao da amostra, movendo-se através da
janela de resultados situada no centro do teste. Se a migragao ndo se inicia passado 1 minuto,
adicionar mais uma gota da amostra diluida contida no tubo.

7 - Interpretar os resultados aos 5-10 minutos. Passados 20 minutos, a interpretacéo € invalida
Interpretacédo dos resultados

1 - Resultado negativo

Presencga de urna sé banda (oanda controlo) na zona C da janela de resultados, tanto na zona

de determinacéo de Parvovirus (CPV Ag), como na zona de determinagdo de coronavirus
(CCV AQ). c 1

2 - Resultado positivo a Parvovirus e Coronavirus simultaneamente

1- Somente para uso veterinario,

2 - Para um resultado optimo, utilizar estritamente de acordo com as instrugdes de uso.
3 - Todas as amostras devem ser manipuladas como potencialmente infecciosas.

4 - Né&o retirar o teste da bolsa de aluminio até ao momento da sua utilizagéo.

5 - N&o usar o teste se a bolsa esta aberta ou danificada.

6 - Nao reutilizar.

7 - Todos os reagentes devem estar a temperatura ambiente antes de realizar o teste

8 - N&o utilizar uma vez ultrapassada a data de validade impressa na caixa e na bolsa de
aluminio.

9 - N&o misturar componentes provenientes de lotes diferentes.

Conservacéo e estabilidade

O kit deve ser conservado a uma temperatura entre 2°C e 30°C Nestas condicoes, garante-se
a sua estabilidade até & data de validade marcada na caixa € na bolsa individual.

O kit fol desenvolvido para ser conservado a temperatura ambiente. Embora também se possa
conservar no frigorifico, recomenda-se a conservagéo & temperatura ambiente de maneira a
evitar esperas até que 0s reagentes alcancem a temperatura ambiente adequada a sua
utilizagao.

NAO CONGELAR. Nao submeter & exposigao solar directa durante longos periodos de tempo.

Recolha de amostras

- Podem usar-se fezes de cdo ou de gato
2 -Recolhe-se urna pequena quantidade de fezes (ver figura 1). Pode recolher-se a amostra
directamente das paredes do anus com a ajuda da zaragatoa, procurando recolher a quantida-
de adequada para realizar a determinacéo.
3 - As amostras devem ser analisadas imediatamente apods a recolha.

Instrucdes de utilizacao

1- Recolher as amostras de fezes usando a zaragatoa que se fornece.

2 - Retirar o duplo teste da saqueta de aluminio e colocar numa superficie plana e seca,

3 - Introduzir a zaragatoa no tubo de diluente tampao. Misturar bem durante 10 segundos. Se h&
na amostra particulas grossas, esperar 1 min até que secimentem e recolher o sobrenadante.

Presencga de duas bandas de cor ('T" e "C’) na janela de resultados tanto na zona de determi-
nacg&o de Parvovirus (CPV Ag), como na zona de determinagao de Coronavirus (CCV AQ). Seja
qual for a banda que apareco primeiro, o resultado considera-se positivo

@0
-

3 - Resultado positivo a Parvovirus
Presenca de duas bandas de cor ('T" e "C’) na janela de resultados da zona de determinagéo
de Parvovirus (CPV Ag), e de uma so banda (banda de controlo C) na zona de determinacéo
de Coronavirus (CCV Ag) c T

4 - Resultado positivo a Coronavirus
Presenca de uma so banda (banda de controlo C) na zona de determinagao de Parvovirus
(CPV Ag) e de duas bandas de cor (T" e ‘C’) na janela de resultados da zona de determinacéo
de Coronavirus (CCV Ag). c 1

5 - Resultado invalido
Se a banda C nao aparece, o resultado deve considerar-se invalido. A causa pode ser um
procedimento inadequado efou a utilizagado de um teste deteriorado.

Limitacoes da técnica

Embora o kit de diagndstico de PARVO-CORONA URANO VET tenha urna elevada sensibilida-
de e especificidade, nao pode descartar-se uma pequena incidencia de resultados falsos
positivos ou negativos. Tal como com qualguer outro procedimento laboratorial, o diagndstico
clinico definitivo ndo deve basear-se somente na realizagdo de um teste, mas sim num
conjunto de sinais clinicos e laboratoriais. Em caso de duvida, repetir o teste elou contrastar
com outros métodos de diagndstico.
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Kullanim kilavuzu

URANOTEST PARVO-CORONA teshis kiti, immunokromatografik teknik esas alinarak tretilmis ve
Canine parvovirus (CPV) ve Canine coronavirus (CCV)Un diskida kalitatif olarak saptanmasi igin
tasarlanmistir. Test, ikili bir yapiya sahiptir, iki adet tekli test icerir: CPV antijeninin tespiti icin bir bant
ve CCV antijeninin tespiti igin bir bant.

Her bir test Ust Uste gegmis birkag membrandan olusur. Bu membranlardan birinde bir test
cizgisi (T ¢izgisi) ve bir kontrol ¢izgisi (C ¢izgisi) bulunur. Bu cizgiler, numune ile temas edene
kadar gorunur degildi. Numune, numune haznesine dogru sekilde damlatidiktan sonra,
membran Uzerindeki kapiler sistemde ilerlemeye baslar. Eger sonuc negatif ise, C bolgesinde
mor renkli bir ¢izgi ortaya ¢ikar. Kontrol ¢izgisi (C ¢izgisi) denilen bu ¢izgi, her zaman olusur ve
testin basarill bir sekilde calisuginin gostergesidir. Eger test sonucu pozitif ise, kontrol gizgisine
llave olarak, test bolgesinde ikinci bir ¢izgi (T gizgisi) ortaya ¢ikar.

Paket icerigi
- Aluminyum amibalajla tek tek paketlenmis ikili test kitleri
2 - Numunenin seyreltiimesi igin tampon ¢ozelti iceren tupler.
3 - Numune alimi i¢in swaplar.
4 - Tek kullanimlik pipetler.
5 - Kullanim kilavuzu.

Uyarilar

- Sadece veteriner kullanimi icindir.
2 - Numuneleri uygularken tek kullanimlik eldiven giyiniz. Tum numuneler potansiyel enfeksiyon
kaynagi olarak muamele edilmelidir. Numuneleri uyguladiktan sonra ellerinizi ylkayarak dezenfek-
te ediniz. Numuneleri uygularken hava kabarcig olusumundan kagininiz.
3 - Dogru sonuclar elde etmek igin, yeterli miktarda numune kullaniniz.
4 - Test kitinin paketini kullanmadan hemen énce aginiz.
5 - Testi gerceklestirmeden énce, butun malzemeler oda sicakliginda oclmalidir.
6 - Ambalajl zarar gérmus veya yirtilmis testleri kullanmayiniz.
7 - Her bir test kiti tek kullanimiiktir.
8 - Son kullanim tarihi gegmis Urtnleri kullanmayiniz.
9 - Kitin her bir bileseninin kalitesi her bir parti icin tek tek kontrol edilmistir. Farkli parti numaralari-
na sahip kitlerin bilesenlerini veya malzemelerini birbirine karigtirmayiniz.

Muhafaza ve dayaniklik

Test kitleri 2-30°C arasindaki bir sicaklikta muhafaza edilmelidir. Bu sartlar alunda, hem kutu hem
de tekli paket Uzerinde belirtlen son kullanm tarihine kadar, Urinun dayanikiiigini garanti
ediyoruz.

Test kitleri oda sicakliginda muhafaza edilmek tzere gelistiriimistir. Ayni zamanda buzdolabinda
da muhafaza edilebilmesine ragmen, kullanm éncesinde malzemelerin tekrar oda sicakligina
gelmesini beklememeniz i¢in, oda sicakliginda muhafaza etmenizi dneririz.

DONDURMAYINIZ. Dogrudan gunes Isigina maruz birakmayiniz

Numune alimi

1 - Test kitini koruyucu ambalajin icinden ¢ikariniz ve duz ve kuru bir ylzeye yerlestiriniz

2 - Pipeti kullanarak, kisa stre énce hazrlanmis olan numuneden 4 damla yuvarlak CCV
numune haznesine damlatiniz (sekil 2e bakin).

3 - Ayni islemleri CPV testi igin de tam olarak tekrarlayiniz.

4 - Test galismaya baslayinca, numunenin sonug penceresine dogru hareketini gézlemleyecek-
siniz. Eger 1 dakika sonra bu hareket baglamamigsa, seyreltimis numuneden bir damla daha
ekleyiniz.

5 - 510 dakika icinde sonuglari okuyunuz. 20 dakika gegtikten sonra ortaya ¢ikan renkli gizgilerin
teshis acisindan bir degeri yoktur ve bu ¢izgiler goz ardi edilmelidir.

Sonuglarin yorumlanmasi

1 - Negatif sonug
Hem Parvovirus tespit bolgesinde (CPV Ag) hem de Coronavirus (CCV Ag) tespit bo\gesmde
sonug penceresindeki C bélgesinde tek bir ¢izgi (kontrol ¢izgisi) bulunur.

2 - Parvovirus ve Coronavirus igin ayni anda pozitif sonuc
Her ki sonu¢ penceresinde iki Q\zgi ortaya cikar. CPV test kitinin sonu¢ penceresinde iki izgi
(Tve C)ortaya Q\ktlg\ﬁda Parvovirus igin test sonucu pozitiftir. Ayni sekilde, CCV test kitinin sonug
penceresinde iki ¢izgi (T ve C) ortaya ¢iktiginda, Coronavirus igin test sonucu poszt\r Hk once
hangi ¢izgi ortaya ¢ikarsa ¢iksin, sonug pozitif olarak degerlendirilir.

3 - Parvovirus igin pozitif sonug
Parvovirus test kitinin sonug penceresinde iki ¢izgi (T ve C ¢izgileri) ortaya ¢ikar, ancak Coronavw
rus test kitinin sonug penceresinde sadece tek bir ¢izgi (C ¢izgisi) ortaya ¢ikar,

BO

4 - Coronavirus icin pozitif sonuc
Coronavirus test kitinin sonug penceresinde ki ¢izgi (T ve C ¢izgiler) ortaya ¢ikar, ancak
Parvovirus test kitinin sonug penceresinde sadece tek bir ¢izgi (C) ortaya cikar.

5 - Gecersiz sonuc
Test (T) bolgesinde renkli ¢izgi ortaya ciksa bile, kontrol (C) bolgesinde renkli ¢izgi yoksa test
gegersizdir. Bu durum, uygulamanin dogru yapilmamasl veya zarar gormis bir testin
kullanilmasi nedeniyle ortaya ¢ikabilir. —

Teknik kisitlar

URANOTEST PARVO-CORONA teshis kiti yUksek bir duyarlik ve spesifiklik gdstermesine
ragmen, dusuk bir oranda gérulen hatall pozitif veya negatif sonuglar géz ardi edilmemelidir.
Diger benzer laboratuvar uygulamalarinda oldugu gibi, kesin klinik teshis sadece test sonucuna
dayandirilamaz. Kesin teshis igin klinik uygulamalar ve laboratuvar uygulamalar birlikte
degerlendiriimelidir. Herhangi bir stphe durumunda, testi tekrar ediniz velveya diger teshis
yontemleri ile karsllagtiriniz.

@O
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Numuneler, swap kullanilarak dogrudan rektumdan alinabilir. Testin dogru bir sekilde uygulan-
masi i¢in yeterli numune miktarlar resimde gosterilmistir (sekil e bakin).

Swalbl tampon ¢ozelti iceren tUpe daldirnniz ve tUpun duvarlarina dogru bastiriniz. Bu sekilde,
virls icerme ihtimali bulunan numune ¢ozelti icine gegecektir.

Numunenin homojen bir sekilde dagiimasini saglamak icin tupt calkalayiniz,

Uretim ve ticari haklari Urano Vet SL'ye aittir,
Isletme kayit numarasi: R-0138
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Technikai alapok

Hasznalati utasitas

Az URANOTEST PARVO-CORONA diagnosztikai készlet immunkromatografiés modszeren alapul
és a kutya parvovirus (CPV) és kutya koronavirus (CCV) kvalitativ kimutatasara terveztek urtlekbél
A teszt dupla szerkezetl; két egyedi tesztet tartalmaz: egy csikot a CPV antigén érzekeléséhez
és egy csikot a CCV antigen erzekeléséhez. Mindkét teszt szamos atfedé membranbal all. Az
egylk membranon egy teszt sav (T sav) és egy kontroll sav (C sav) talélhaté. A sévok nem lathatok
a minta felvitele elétt. A megfelelé mintameélyedésbe tortené mintafelvitelt kbvetéen megkezdédik
a vandorlas a kapillaris hatas kévetkeztében a membranon keresztul. Ha az eredmeény negativ,
egy puspdklila szint sav jelenik meg a C tertleten. Ez a sav, melyet kontroll savnak hivnak,
mindig megjelenik, mivel egy kontroll sév, amely azt jelzi, hogy a tesztet sikeresen végrehajtotta
Ha a teszteredmény pozitiv, a kontroll sévon kivil egy masodik sév is megjelenik a teszt tertleten
(teszt sav).

Biztositott anyagok
- Dupla teszteszkodzok egyenkent aluminium tasakba csomagolva
2 - Csovek pufferoldattal a mintahigitashoz.
3 - Kenetvevé mintavételnez.
4 - Eldobhato pipettak.
5 - Hasznalati utasitas.

Ovintézkedések

1- Kizérolag &llatorvosi hasznalatra.

2 - Viselien eldobhato kesztydt, amikor a mintakat kezeli. Minden mintat fertézésveszélyeskent
kell kezelni. Mossa meg és fertétlenitse a kezeit a kezelést kovetéen. Kerllje az areoszol-kepzé-
dést, amikor eloszlatja a mintat

3 - A j6 eredmények érdekeben fontos, hogy a megfelelé mintatérfogatot adja hozza

4 - Kozvetlenul a hasznélat elétt nyissa ki az eszkozt

5 - Minden reagensnek szobahémeérsekletiinek kell lennie a teszt végrehajtasa elétt

6 - Ne hasznélja a tesztet, ha a teszt boritasa sérult vagy szakadt.

7 - Ne hasznalja fel ismételten.

8 - Ne hasznalja a reagenseket a szavatossagi idén il

9 - A keészlet minden komponenseének minéseget egyedileg ellenérzik minden gyartasi
sorozatra. Ne keverje a kulonbozé sorozatszamu keszletbdl szarmazo komponenseket vagy
reagenseket

Tartdsitas és stabilitas

A készletet 2 és 30°C kozott kell tarolni. Ezen kértimények kozott garantéljuk a stabilitast a
dobozra és az egyedi tasakokra nyomtatott lejérati datumig.

A készletet ugy tervezték, hogy szobahémeérsekleten taroligk. Bar tarolhato hiitészekrenyben is,
javasoljuk, hogy szobahémérsékleten tarolia, hogy ne kellen megvarnia, hogy a reagensek
elériek a szobahémeérsekletet

NE FAGYASSZA LE. Ne tegye ki kbzvetlen napfénynek.

Mintavétel

- Vegye ki el a teszteszkozt a védécsomagolasbol és helyezze el egy vizszintes és szaraz
felUleten.
2 - A biztosftott pipetta hasznalataval vigyen at 4 cseppet a nemrég elékeszitett mintabol a
kerek CCV mintamélyedésbe (iasd a 2 abrat).
3 - Ismételje meg pontosan ugyanezt a folyamatot a CPV teszthez.
4 - Amikor a teszt elkezd futni, a minta vandorlasat fogja latni a teszteredmeény ablakon
keresztul. Ha a vandorlas nem indult meg a minta hozzaadasat kéveté 1 percben, adjon hozza
még egy csepp higitott mintat
5 - Olvassa le az eredményeket 5-10 percen belul. A 20 perc utén megjelend szines savoknak
nincs diagnosztikai érteke, és figyelmen kivul kell ket hagyni.

Eredmények értelrr

1 - Negativ eredmény

Egyetlen szines csik (kontroll csik) van a C-tertleten a teszteredmeény ablakban, a parvovirus
meghatarozasi terlleten és a koronavirus meghatarozasi terlleten is, c 1

2 - Pozitiv eredmeény parvovirusra &s koronavirusra egyidejlleg
Keét sav jelenik meg mindkét teszteredmény ablakban. A teszt parvovirusra pozitiv, amikor ket
sév jelenik meg a teszteszkdz eredmeényablakaban (T és C sav). Ugyanigy a teszt koronavirusra
pozitiv, amikor ket sav jelenik meg a teszteszkdz eredmenyablakaban. Barmelyik sav jelenik
meg elészor, a teszt pozitivnak tekintendd. c 1

3 - Pozitiv eredmény parvovirusra
Két sév jelenik meg a parvovirus teszteszkdz eredmény ablakaban (T és C savok), de csak egy
sév jelenik meg a koronavirus teszteszkoz eredmeény ablakaban (C sév) c 1

4 - Pozitiv eredmeny koronavirusra
Két sav jelenik meg a koronavirus teszteszkéz eredmeny ablakaloan (T és C savok), de csak egy
sav jelenik meg a parvovirus teszteszkéz eredmény ablakaban (C sav). c 1

5 - Frvénytelen eredmeény
A teszt érvénytelen, ha nem jelenik meg szines sév a kontroll tertleten (C), akkor is, ha egy
szines sév jelenik meg a teszt tertleten (T). Az oka a helytelen tesztkezelés vagy sérult teszt
hasznalata lehet.
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A médszer korlatai

Béar az URANOTEST PARVO-CORONA diagnosztikai készlet nagy érzekenységet €s specifikus-
sagot mutat, nem zarhat¢ ki a fals pozitiv vagy negativ eredmeények ritka eléfordulésa. Mint
minden laboratoriumi folyamat esetén, a kétségtelen klinikai diagnozis nem alapulhat kizarolag
a teszteredmeényen. A Klinikai és laboratoriumi folyamatok Osszességen kell alapulnia. Ha
ketség mertine fel, ismételie a tesztet és/vagy vesse 6ssze mas diagnosztikai modszerekkel.

A minta veheté kézvetlenul a végbelbdl, a biztositott kenetvevé haszndlataval. Az elegendd
mennyiségl minta a teszt helyes elvégzéseéhez a képen lathatd (iasd a 1. abra).

Tegye be a kenetvevét az oldoszert tartalmazo csébe, €s nyomja a csé falanak, hogy felszabadit-
sa a mintat, amely a virust tartalmazhatja

Rézza meg a csovet, hogy biztositsa a jo elegyedést.
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